DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL m

Kalibriezertifikalt PRUFLABOR

NR.: 090717 Zi
gem. DIN 4227 Abschnitt 5.2

[ DIGITALMANOMETER __ ||

mit Schaltausgang

Fabrikat: Barksdale Typ: SW 2000 Nummer K7 14179.1/001
Anzeigenbereich: 800 bar Klasse: 0,5
Resultate in Bar Versuchstemperatur 18°C
SOLLANZEIGE ISTANZEIGE
im Vorwértsgang __[im Ruckwértsgang
0 0 0
80 79 81 || AUSWERTUNG: ||
160 159 160
240 239 240 Die gréite Umkehrspanne
betragt 2 , das
320 318 320 entspricht 0,25 % vom
Skalen-Endwert
400 398 400
480 479 481
Der gré3te Anzeigenfehler
560 560 561 betragt 2 , das
entspricht 0,25 % vom
640 640 641 Skalen-Endwert
720 721 722
800 802 802

Ablesegenauigkeit bei der Prifung 1,0 bar
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DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL

K@UD&DEFD@[FZ@[F‘@D@D k@ﬁ PRUFLABOR

Nr.: 090717 Zi
gem. DIN 4227 Teil 1 Abschnitt 5.2

1 SPANNPRESSE Typ: L-HK-DZ-120-180-90-HP

Bauart: CFK - Presse max F: 1200 KN Kolbenflache incm* 169,64 Fabrik-Nr.: L-1343.5

Die Priifung erfolgte in einer Universal-Prifpresse UBP 500-5000 KN
Vor der Kontrolle wurde die Spannpresse wahrend 60 Sek. um 10 % Uberbelastet.

RESULTATE Versuchtemp. 18 Grad C
Ablesung am digitalen DIFFERENZ KONTROLLWERT
Priiffmanometer
Last- Prif- 1.Bel. 2.Bel. 3.Bel. Mittel Last- Last- Einzel-
stufe last stufe  spanne wert
KN bar bar bar bar
1 120 79 79 79 79,0
73,0 73,0
2 240 152 152 152 152,0
73,0 146,0
3 360 225 225 225 2250
72,7 218,7
4 480 297 298 298 297,7
74,0 2927
5 600 371 372 372 371,7
72,3 365,0
6 720 444 444 444 4440
74,0 439,0
7 840 518 518 518 518,0
72,7 511,7 164,1
8 960 590 591 591 590,7
) 73,3 585,0 164,2 164,0
9 1080 664 664 664 664,0 34
74,7 659,7 163,7
10 1200 738 739 739 738,7

Nach d. Kontrolle wurde die Spannpresse nochmals auf F= 1200 KN belastet
Ablesung am Manometer: 739 bar

Das Priifergebnis entspricht den Anforderungen der DIN 51308

Errechnet als Mittelwert der Lastspannen
zwischen 1. und 8. bzw. 9. und 10. Laststufe.

Kontrollwert = 164
Kénigsbrunn den  17.07.2009 Prifer LA 2
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DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL m

Interpolierte Liste fiir Bauart: CFK - Presse Fabrik-Nr.: L-1343.5
Kalibrierzertifikat Nr.: 090717 Zi Datum: 17.07.2009

KN bar KN bar KN bar KN bar
5 3 275 173 545 338 815 503
10 7 280 176 550 341 820 506
15 10 285 179 555 344 825 509
20 13 290 182 560 347 830 512
25 16 295 185 565 350 835 515
30 20 300 189 570 353 840 518
35 23 305 192 575 356 845 521
40 26 310 195 580 359 850 524
45 30 315 198 585 362 855 527
50 33 320 201 590 365 860 530
55 36 325 204 595 368 865 533
60 40 330 207 600 372 870 536
65 43 335 210 605 375 875 539
70 46 340 213 610 378 880 542
75 49 345 216 615 381 885 545
80 53 350 219 620 384 890 548
85 56 355 222 625 387 895 551
90 59 360 225 630 390 900 554
95 63 365 228 635 393 905 557
100 66 370 231 640 396 910 560
105 69 375 234 645 399 915 563
72 380 237 650 402 920 566

76 385 240 655 405 925 569

79 390 243 660 408 930 573

82 395 246 665 411 935 576

85 400 249 670 414 940 579

88 405 252 675 417 945 582

91 410 255 680 420 950 585

94 415 258 685 423 955 588

97 420 261 690 426 960 591

100 425 264 695 429 965 594

103 430 267 700 432 970 597

106 435 270 705 435 975 600

109 440 273 710 438 980 603

112 445 276 715 441 985 606

116 450 280 720 444 990 609

119 455 283 725 447 995 612

122 460 286 730 450 1000 615

125 465 289 735 453 1005 618

128 470 292 740 456 1010 621

131 475 295 745 459 1015 624

134 480 298 750 463 1020 627

137 485 301 755 466 1025 630

140 490 304 760 469 1030 633

143 495 307 765 472 1035 637

146 500 310 770 475 1040 640

149 505 313 775 478 1045 643

152 510 316 780 481 1050 646

155 515 319 785 484 1055 649

158 520 322 790 487 1060 652

161 525 325 795 490 1065 655

164 530 329 800 493 1070 658

167 535 332 805 496 1075 661

170 540 335 810 500 1080 664
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DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL

Interpolierte Liste fiir CFK - Presse

Kalibrierzertifikat

KN
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1190
1195
1200

Prifer i.A.

bar
667
670
673
676
680
683
686
689
692
695
698
701
704
708
71
714
717
720
723
726
729
732
736
739

A

Bauart:

Nr.: 090717 Zi

DS |

Fabrik-Nr.: L-1343.5
Datum: 17.07.2009

Nicht verwendbarer Bereich, da Druck

iber max. 700 bar liegt.

DYWIDAG-Systems International GmbH

Geschafisfahrer:

Alan Bate, Nicholas Moses,

Peter Mossmann, Bjorn Reif-Lemke,

Steuer Nr. 143/131/50659

UST-1D-Nr.: DE 814585547

Firmensitz: Aschheim

Handelsregister Minchen HRB 156367

Franz Schnagl, Johann Wiodkowski

Priifer i.A.

D.Zienert/Prtflabor—
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