Kaliorierzerthilka

Nr.: 230725HH
gem. DIN 4227 Abschnitt 5.2

Lastkonstandhaltung

[ MANOMETER |

Fabrikat:
Anzeigenbereich:

ICS
0-800 bar

Typ: LKH
Klasse: 0,5

Resultate in Bar Versuchstemperatur 18°C

SOLLANZEIGE ISTANZEIGE
im Vorwartsgang | im Rickwartsgang

0 0 0

80 79 81
160 161 161
240 241 241
320 320 320
400 400 399
480 480 480
560 560 559
640 639 640
720 719 720
800 800 800

Ablesegenauigkeit bei der Priifung 1,0 bar

Konigsbrunn den 27.07.2023 Prifer i.A.

PRUFLABOR

Nummer 10596571

|[__AUSWERTUNG: ||

Die grofte Umkehrspanne

betragt 2 , das
entspricht 0,25 % vom
Skalen-Endwert

Der grofte Anzeigenfehler
betragt 1 , das
entspricht 0,13 % vom

Skalen-Endwert
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Kalibrierzertiiiliar: PRUFLABOR
Nr.: 230725HH DYWI DAG ?§

gem. DIN 4227 Abschnitt 5.2
SAFER. STRONGER. SMARTER.

1_MANOMETER |

Fabrikat: Dywidag Typ: 160/1000 Nummer 40913
Anzeigenbereich: 1000 Bar Klasse: 1,0
Resultate in Bar Versuchstemperatur 18°C
SOLLANZEIGE ISTANZEIGE
im Vorwartsgang | im Riickwértsgang
0 0 0
100 100 97 [ AUSWERTUNG: |
200 200 198
300 300 298 Die gréfite Umkehrspanne
betragt 6 , das
400 401 400 entspricht 0,60 % vom
Skalen-Endwert
500 501 500
600 605 601
Der groRte Anzeigenfehler
700 705 699 betragt 7 , das
entspricht 0,70 % vom
800 806 800 Skalen-Endwert
900 906 904
1000 1007 1007

Ablesegenauigkeit bei der Priifung 1,0 bar

Kénigsbrunn den 25.07.2023 Priifer i.A.
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bYWIDAG-Systema International GmbH TAX-No.: 143/131/50659 Acc.-No.: 1651256 Deutsche Bank AG Munich, Germany
Maneging Directors: bMatti Kuivalainen, VAT-Id-No.: DE B14585547 (Benk code 700 700 10)
Ralf Meinardus. Dr. Christian Glaser, Registered seat: Munich BIC: DEUTOEMM

Oliver Maske, Christian Romschied Commercial register: Munich HRB 156367 IBAN: DE77 7007 0010 0165 1256 00



DYWIDAG 3>

SAFER. STRONGER. SMARTER.

Kalibrierzertifikat

gem. DIN 1045-3 Abschnitt 7.5 Absatz 2 Giiltigkeit 6 Monate Nummer: 230725HH
gem. DIN EN 1537 Abschnitt 8.4.2 Absatz 1 Giiltigkeit 12 Monate Datum: 27:07.2023
1. Angaben zur Spannpresse
Typ Bauart Max. Kraft F Kolbenflache A Fabrik-Nr.:
L-HK-DZ-120-180-90-HP CFK-Presse 1175 kN 167,8 cm? L-1343.5
Daraus ergibt sich ein theoretischer Druck p bei maximaler Kraft: p= F/A= 700,2bar
2. Durchfiihrung der Kalibrierung
2.1. Kolbenhub bei etwa 20%
Last- Priif- Kraft Tats. Druck der Messreihe | Mittel- Kraft der Messreihe Mittel-
stufe druck [gegeben 1 2 3 wert 1 2 3 wert
Pa l:kal P1.x P2.x P3.x pl Fl.x F2.x I:3.x F'
% bar kN bar bar bar bar kN kN kN kN
1.| 20 140 226 140 140 140 140 226 226 225 226
2.| 40 280 452 280 280 280 280 451 453 452 452
3.1 60 420 680 420 420 420 420 679 680 681 680
4.1 80 560 914 560 560 560 560 914 914 913 914
15. | 100 700 1148 700 700 700 700 1148 1148 1149 1148
2.2, Kolbenhub bei etwa 50%
Last- Priif- Kraft Tats. Druck der Messreihe | Mittel- Kraft der Messreihe Mittel-
stufe druck [gegeben 1 2 3 wert 1 2 3 wert
Pa l:kal P1x P2.x P3.x pl Fl.x F2.x F3.x F'
% bar kN bar bar bar bar kN kN kN kN
1.1 20 140 226 140 140 140 140 226 226 226 226
2.| 40 280 451 280 280 280 280 451 450 451 451
3.1 60 420 680 420 420 420 420 680 681 680 680
4.| 80 560 911 560 560 560 560 911 911 912 911
5.1 100 700 1146 700 700 700 700 1147 1145 1147 1146
2.3. Kolbenhub bei etwa 80%
Last- Priif- Kraft Tats. Druck der Messreihe | Mittel- Kraft der Messreihe Mittel-
stufe druck |gegeben 1 2 3 wert 1 2 3 wert
Pa Fkal P1.x P2.x P3.x pl Fl.x F2.x F3.x F!
% bar kN bar bar bar bar kN kN kN kN
1. 20 140 227 140 140 140 140 228 227 227 227
2.1 40 280 456 280 280 280 280 456 455 456 456
3.1 60 420 681 420 420 420 420 681 681 682 681
4.1 80 560 913 560 560 560 560 913 913 914 913
5.1 100 700 1143 700 700 700 700 1144 1144 1143 1144

'DYWIDAG—Systems International GmbH TAX-Mo.: 143/131/50659 Acc.-Ne.: 1631256 Deutsche Bank AG Munich
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DYWIDAG

SAFER. STRONGER. SMARTER

3. Grenzwerte nach DIN 51308:2005-10

Last- Kolbenhub bei etwa 20% Kolbenhub bei etwa 50% Kolbenhub bei etwa 80%

stufe Okal q b r Okal q b r Okal q b r

% % % % % % % % % % % % %
1.] 20 0,0 4,14 0,4 | 3,94 0,0 3,98 0,0 | 3,8 -0,1 3,37 0,4 | 3,23
2.1 40 0,0 3,98 0,4 | 3,8 0,1 4,29 0,2 | 4,08 0,1 3,15 0,2 | 3,02
3.| 60 0,0 3,68 0,3 | 3,51 0,0 3,63 0,1 | 3,47 0,0 3,47 0,1 ] 3,32
4.1 80 0,0 2,84 0,1 | 2,73 0,0 3,15 0,1 | 3,02 0,0 2,92 01] 28
5.1 100 0,0 2,32 0,1 12,24 0,0 2,50 0,2 | 2,41 -0,1 2,74 0,1 | 2,63
+3,0 +5,0 <3 | <15 +3,0 +5,0 <3 | <15 13,0 +5,0 <3 | <15

4. Auswertung Uber alle Ergebnisse

Last- Mittel- | Druck- | Mittel- Last- Kolbenhub bei
stufe wert er- wert er- 20%, 50% und 80%
p" hohung F h6éhung Qkal q b r
% bar kN % % % %
1.| 20 140,0 140,0 226,3 226,4 0,3 3,83 1,3 3,7
2. 40 280,0 140,0 452,8 227,8 0,7 3,80 1,3 3,6
3.1 60 420,0 140,0 680,6 232,3 0,1 3,59 0,4 3,4
4.1 80 560,0 140,0 912,9 233,2 0,0 2,97 0,3 2,9
5.1 100 700,0 - 1146,1 - -0,3 2,52 0,5 2,4
' +3,0 +5,0 <3 <15

5. Gleichungen zur Berechnung von KenngréBen (nach DIN 51308:2005-10)

relative Anzeigeabweichung q relative Kolbenreibung r

q = (Fpe-F') /F' * 100 mit Fper = A * p, r=(Fp-F')/Fp - 100 mit Fp=A - p'
relative Wiederholprazision b relative Abweichung q,,,

b= {Finsy = Foun)/F' * 200 Okl = (Fear= F') / F' + 100

6. Angaben zur Kalibrierung

Die Priifung erfolgte in einer Universal-Priifpresse UBP 500-5000 KN. Vor der Kontrolle wurde die Spannpresse
wéhrend 60 Sek. um 10 % tiberbelastet. Nach der Kontrolle wurde die Spannpresse nochmals auf F= 1175 kN
belastet.

Dabei wurde am Monometer ein Druck abgelesen von: 717 bar
Kalibriertemperatur: 20,0°C
Bearbeiter der Kalibrierung: H.Hoffmann

Ort der Kalibrierung: DYWIDAG-SYSTEMS International GmbH
Germanenstrafle 8
DE-86343 Konigsbrunn
Ausarbeitung geprift durch: R.Sempfle
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DYWIDAG 3>

SAFER. STRONGER. SMARTER.

Belastungsliste

mit interpolierten Werten flir das Kalibrierzertifikat

Kraft | Druck Kraft {Druck Kraft | Druck Kraft | Druck Kraft [ Druck Kraft { Druck
kN | bar kN |bar kN | bar kN | bar kN | bar kN | bar
5 3 205 | 127 405 | 250 605 | 374 805 | 495 1005 615
10 6 210 | 130 410 | 254 610 | 377 810 | 498 1010| 618
15 9 215 | 133 415 | 257 615 | 380 815 | 501 1015] 621
20 12 220 | 136 420 | 260 620 | 383 820 | 504 1020) 624
25 15 225 | 139 425 | 263 625 | 386 825 | 507 1025 627
30 19 230 | 142 430 | 266 630 | 389 830 | 510 1030] 630
35 22 235 | 145 435 | 269 635 | 392 835 | 513 1035| 633
40 25 240 | 148 440 | 272 640 | 395 840 | 516 1040 636
45 28 245 | 152 445 | 275 645 | 398 845 | 519 1045| 639
50 31 250 | 155 450 | 278 650 | 401 850 | 522 1050 642
55 34 255 | 158 455 | 281 655 | 404 855 | 525 1055| 645
60 37 260 | 161 460 | 284 660 | 407 860 | 528 1060 648
65 40 265 | 164 465 | 288 665 | 410 865 | 531 1065) 651
70 43 270 | 167 470 | 291 670 | 414 870 | 534 1070) 654
75 46 275 | 170 475 | 294 675 | 417 875 | 537 1075] 657
80 49 280 | 173 480 | 297 680 | 420 880 | 540 1080 660
85 53 285 | 176 485 | 300 685 | 423 885 | 543 1085| 663
90 56 290 | 179 490 | 303 690 | 426 890 | 546 1090 666
95 59 295 | 182 495 | 306 695 | 429 895 | 549 1095| 669
100 | 62 300 | 186 500 | 309 700 | 432 900 | 552 1100} 672
105 65 305 | 189 505 | 312 705 | 435 905 | 555 1105 675
110 | 68 310 | 192 510 | 315 710 | 438 910 | 558 1110 678
115 71 315 | 195 515 | 318 715 | 441 915 | 561 1115 681
120 | 74 320 | 198 520 | 321 720 | 444 920 | 564 1120 684
125 77 325 | 201 525 | 324 725 | 447 925 | 567 1125} 687
130 80 330 | 204 530 | 327 730 | 450 930 | 570 1130| 690
135 84 335 | 207 535 | 331 735 | 453 935 | 573 1135] 693
140 | 87 340 | 210 540 | 334 740 | 456 940 | 576 1140 696
145 90 345 | 213 545 | 337 745 | 459 945 | 579 1145] 699
150 | 93 350 | 216 550 | 340 750 | 462 950 | 582 1150 702
155 96 355 | 220 555 | 343 755 | 465 955 | 585 1155] 705
160 | 99 360 | 223 560 | 346 760 | 468 960 | 588 1160 708
165 | 102 365 | 226 565 | 349 765 | 471 965 | 591 1165) 711
170 | 105 370 | 229 570 | 352 770 | 474 970 | 594 1170 714
175 | 108 375 | 232 575 | 355 775 | 477 975 | 597 1175) 717
180 | 111 380 | 235 580 | 358 780 | 480 980 | 600 1180} 720
185 | 114 385 | 238 585 | 361 785 | 483 985 | 603 1185 723
190 | 118 390 | 241 590 | 364 790 | 486 990 | 606 1190) 726
195 | 121 395 | 244 595 | 367 795 | 489 995 | 609 1195) 729
200 | 124 400 | 247 600 | 370 800 | 492 1000) 612 1200) 732

Reibungskoeffizient: 0,968
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SAFER. STRONGER. SMARTER.
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